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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kemungkinan cadmium (Cd) dalam meng-
interferensi analisis kobalt (Co) dalam limbah electroplating menggunakan teknik analisis 
spektrofotometer serapan atom (SSA) tipe nyala. Persen temu bali Co 2,0 ppm meningkat dengan 
penambahan Cd hingga 1.500 ppm. Namun, peningkatan % temu balik Co belum sinifikan karena F 
hitung 2,50 masih dibawah harga F tabel 7,39. Analisis Varian (ANOVA) tipe rancangan acak 
lengkap (RAL) dengan taraf kepercayaan 95 % digunakan untuk penentuan signifikansi kenaikan %  
temu balik Co. Konsentrasi Co dan Cd dalam limbah electroplating adalah masing-masing  0,03ppm  
dan 0,027 ppm. Oleh karena konsentrasi Cd 1.500 belum signifikan meninterfrensi analisis Co 
secara AAS tipe nyala maka keberadaan Cd pada limbah electroplating belum menginterferensi 
analisis Co. 
 




The purpose of this research was to investigate the possibility of Cadmium (Cd) in interfering 
analysis Cobalt (Co) in electroplating waste using Flame Atomic Absorption Spektrophotometry 
(AAS). Percent recovery of Co 2.0 ppm increase with additions of  Cd up to 1,500 ppm. However the 
increase of % recovery Co haven’t significant yet wherefore F critical 2.50 was srtill below F table 
7,39. Analysis of Varian (ANOVA) with the type completely randomized design (CRD) with 
confidence level 95 % determined the significance of increasing % recovery. Concentration Co dan 
Cd in electroplating waste 0.03 ppm and 0.027 ppm, respectively. Hence, Cd 1,500 ppm didn’t 
significant interfere analysis Co using flame SSA and existence Cd in electroplating waste didn’t 
interfere analysis Co. 
 




Analisis kuantitatif logam berat di cup-
likan yang berkaitan dengan lingkungan meru-
pakan hal yang prioritas dilakukan. Teknik 
analisis dapat menggunakan beberapa metoda 
sesuai kondisi analisis. Salah satu logam berat 
yang sering terdapat di lingkungan adalah 
Cobalt (Co). Pengaruh akumulasi Co bagi 
kesehatan manusia antara lain toksisitas otot 
jantung, merusak kelenjar tiroid yang meng-
akibatkan penderita akan kekurang-an hormon 
yang dihasilkan oleh kelenjar tersebut serta 
dapat menimbulkan pembengkakan jaringan 
akibat akumulasi cairan dalam sel. Sementara 
itu, Co digunakan dalam industri keramik, 
bahan pengering cat, tekstil, pewarna kaca, 
plastik, pembakaran mineral, sebagai bahan 
campuran untuk pembuatan mesin pesa-wat 
serta industri elektroplating (Widowati, 2008 
dan Kep.Men.Neg.L.H, 1995). 
Kehidupan masyarakat modern tidak bisa 
terlepas dari produk-produk yang dibuat 
dengan proses elektroplating. Industri pelapis-
an selain menghasilkan produk yang ber-
manfaat, namun juga menghasilkan limbah 
cair. Limbah cair berupa air limbah berasal 
dari pencucian, pembersihan dan proses 
plating. Industri pelapisan logam selain dapat 
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mengandung Co tetapi juga dapat mengandung 
Kadmium (Cd). Sesuai Kep. Men. Neg. Ling-
kungan Hidup No.: KEP-51/MENLH/ 10/1995 
ambang batas Co dan Cd sesuai baku mutu 
limbah cair untuk industr pelapisan logam 
masing-masing adalah 0,4 ppm dan 0,05 ppm. 
Logam Cd digunakan untuk pelapisan logam 
dan pengerjaan pelapisan termasuk peralatan 
transportasi, mesin, fotografi, industri  pipa 
PVC, pembuatan karet, dan pabrik kaca. 
Sumber utama kadmium dalam air minum 
adalah korosi pada pipa galvanis, erosi 
endapan alam, debit dari kilang logam, 
limpasan dari sampah baterai dan cat. Logam 
Cd dapat terserap tubuh ma-nusia dan akan 
terakumulasi atau terkumpul di orga-norgan 
tubuh terutama di ginjal dan hati.  Hanya 
sebagian kecil dari logam ini yang dapat 
terbuang melalui pencernaan (http://environ-
mentalchemistry.wordpress.com). Widowati 
(2008)  menginformasikan keracunan Cd dapat 
menyebabkan diskolorasi gigi, kerusakan pada 
organ ginjal dan hati, pelunakan tulang serta 
mempengaruhi otot polos pembuluh darah 
sehingga tekanan darah menjadi tinggi dan 
kanker paru-paru. 
Metoda yang paling sering digunakan 
untuk penentuan unsur logam termasuk Co 
adalah spektrofotometer serapan atom (SSA) 
karena dikenal cukup efisien dan praktis. 
Namun penentuan unsur logam menggunakan 
metoda ini dapat diinterferensi oleh kebera-
daan unsur-unsur lain. Interferensi dapat be-
rupa interferensi fisika, kimia atau spek-tral. 
Menurut Agilent Technologies (2017) analisis 
unsur Co memiliki kemungkinan interfrensi 
dengan keberadaan unsur-unsur transisi atau 
logam berat. Literatur tersebut tidak meng-
informasikan konsentrasi unsur maupun jenis 
interferensi yang dapat terjadi dalam analisis 
Co menggunakan SSA. Spektrofotometri se-
rapan atom didasarkan pada penyerapan energi 
sinar oleh atom-atom netral, dan sinar yang 
diserap adalah sinar visibel. Cahaya pada 
panjang gelombang ini mempunyai cukup 
energi untuk mengubah tingkat elektronik 
suatu atom yang mana transisi elektronik suatu 
atom bersifat spesifik. Dengan menyerap suatu 
energi, maka atom akan memperoleh energi 
sehingga suatu atom pada keadaan dasar dapat 
ditingkatkan energinya ke tingkat eksitasi. 
Tetapi, jumlah jauh lebih besar dari atom 
logam bentuk gas itu normalnya tetap berada 
dalam keadaan tak tereksitasi, atau dengan 
perkataan lain dalam keadaan dasar.  Atom-
atom keada-an dasar ini mampu menyerap 
energi cahaya yang panjang gelombang reso-
nansinya khas untuknya, yang pada umumnya 
adalah panjang gelombang radiasi yang akan 
dipancarkan atom-atom itu bila tereksitasi 
dalam keadaan dasar. Jadi jika cahaya dengan 
panjang gelom-bang resonansi itu dilewatkan 
nyala mengandung atom-atom yang bersang-
kutan, maka sebagian cahaya itu akan diserap, 
dan jauhnya penyerapan akan berbanding lurus 
dengan banyaknya atom keadaan dasar yang 
berada dalam nyala dari unsur yang akan di 
tentukan kon-sentrasinya dicuplikan (Agilent 
Techno-logies, 2017). 
Beberapa penelitian yang meng-analisis 
konsentrasi Co dengan adanya unsur Cd 
dicuplikan tetapi tidak membahas kemung-
kinan adanya interferensi unsur logam berat 
lain terhadap analisis Co. Penelitian-penelitian 
tersebut meng-analisis Co dengan adanya Cd 
meng-gunakan instrument SSA di cuplikan. 
Penelitian tersebut antara lain analisis Co (1,2 
ppm) dan Cd (2 ppm) di cuplikan jaringan 
tubuh hewan (Norouzi, 2012); analisis Co 
(0,008 ppm) dan Cd (0,005 ppm) dicuplikan 
tanah (Khan, 2010); analisis Co (0,69 ppm) 
dan Cd (1,37 ppm) dicuplikan jaringan tubuh 
hewan (Mansouri, 2012) ; analisis Co (15 
ppm) dan Cd (0,34 ppm) di cuplikan sedimen 
(Soylak, 2007) serta analisis Co (298,4 ppm) 
dan Cd (7,41 ppm) di sedimen (Pratiwi, 2016).   
Yuliasari (2017) melaporkan konsentrasi 
Co pada limbah pelapisan adalah 0,03 ppm, 
masih dibawah ambang batas baku mutu 
limbah. Studi pendahuluan dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa dalam cuplikan limbah 
cair pelapisan juga terdapat unsur Cd. Maka 
dalam penelitian ini dilakukan analisis inter-
ferensi dalam penentuan Co dalam larutan-
larutan yang selain mengandung Co juga 
diberikan konsentrasi bervariasi dari logam 
berat lain yaitu Cd untuk melihat signifikansi  
pengaruh unsur logam berat lain tersebut 
terhadap hasil analisis Co. Aplikasi dari 
penelitian ini dilakukan penentuan konsentrasi 
Co dan Cd untuk mengetahui konsentrasi 
unsur-unsur logam berat tersebut di cuplikan 
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METODOLOGI PENELITIAN 
Alat dan Bahan  
Alat-alat yang digunakan dalam pe-
nelitian ini adalah sebagai berikut:  SSA merk 
Varian tipe Spektr AA, pH meter merk 
Methrom, peralatan gelas standar, penangas 
listrik, kertas saring whatman 40 dan neraca 
analitik merk Mettler. 
Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah produk Merck sebagai 
CdCl2, larutan Co 1000 ppm, HNO3, limbah 
industri elektroplating seng dan air bebas 
mineral. 
 
Kondisi Operasional SSA  
Pengatoman unsur logam menggunakan 
metoda nyala api seluruh pengukuran 
konsentrasi  unsur logam menggunakan gas 
bahan bakar asetilen dan gas pengoksidasi 
udara, masing-masing memiliki laju alir 
tertentu sesuai dengan optimasi pengukuran. 
Panjang gelombang maksimum serapan/absor-
bansi pengukuran Co dengan SSA adalah 
240,7 nm yang memiliki sensitifitas cek 0,2 
pada konsentrasi analit 7,0 ppm. Kisaran linier 
hingga 5 ppm yang merupa-kan konsen-trasi 
maksimum dimana peng-ukuran analit masih 
sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Panjang 
gelombang mak-simum serapan pengukuran 
Cd dengan SSA adalah 228,8 nm yang 
memiliki sensitifitas cek 0,2 pada konsentrasi 
analit 1,5 ppm. Kisaran linier Cd hingga 
konsentrasi 2,0 ppm (Agilent Technologies, 
2017 dan SNI, 2004) 
 
Pembuatan Larutan Standar SSA 
Larutan Standar Co 
Larutan induk Co berkonsentrasi 1000 
ppm (produk Merck) digunakan untuk 
membuat larutan baku  100 ppm yang dibuat 
dengan melarutkan 10 mL larutan induk dalam 
labu takar 100 sampai tanda batas. Larutan 
baku Co tersebut sebanyak 50 mL dimasukkan  
ke-dalam labu takar 500 mL dan diencerkan 
sampai tanda batas yang menghasilkan larutan 
Co 10 ppm. Larutan  Co 10 ppm  tersebut 
diencerkan menjadi larutan standar dengan 
konsentrasi lebih rendah. Larutan blanko 
merupakan larutan yang komposisinya sama 
dengan standar tetapi tidak mengandung analit 
Co (SNI, 2009). 
 
 
Larutan standar Cd  
Larutan induk yang memiliki kadar  Cd 
1000 ppm dari garam CdCl2 digunakan untuk 
membuat larutan baku  100 ppm yang dibuat 
dengan melarutkan 10 ml larutan induk dalam 
labu ukur 100 mL menggunakan larutan 
pengencer sampai tanda batas. Larutan 
pengencer berupa larutan asam nitrat dalam air 
bebas mineral yang memiliki pH 2.  Larutan 
baku Cd sebanyak 50 mL dimasukkan  ke-
dalam labu ukur 500 ml dan ditepatkan dengan 
larutan pengencer sampai tanda batas untuk 
membentuk Cd 10 ppm. Larutan  Cd 10 ppm  
tersebut diencerkan menjadi larutan standar 
dengan konsentrasi; 0,2 ppm; 0,5 ppm; dan 1,0 
ppm. Larutan blanko merupakan larutan yang 
komposisinya sama dengan standar tetapi tidak 
mengandung analit Cd (SNI, 2004). 
 
Penentuan Kosentrasi Co dan Cd pada 
Limbah Elektroplating 
Limbah industri Elektroplating lo-gam 
sebanyak 97 mL diasamkan dengan HNO3 
agar memiliki pH 2. Kemudian larutan 
tersebut ditepatkan hingga tanda batas dengan 
air bebas mineral pada labu takar 100 mL, 
sehingga pengasaman dilakukan secara kuan-
titatif dengan faktor pengenceran adalah 100 
mL/97 mL.  Pengukuran pH menggunakan pH 
meter yang telah dikalibrasi buffer asam dan 
buffer netral. Setelah pengasaman, lim-bah 
akan awet selama 6 bulan. Larutan ini siap di-
aspirasikan ke SSA (SNI,  2004 dan SNI, 
2009). 
 
Pembuatan Larutan untuk Studi 
Interferensi Cd terhadap Analisis Co 
Kosentrasi larutan Co yang akan di-
gunakan sebagai larutan sampel studi inter-
frerensi adalah 2 ppm karena berada dalam 
daerah linier Lambert-Beer. Tiap larutan Co 
tersebut juga di buat  juga mengandung unsur 
logam Cd dengan masing–masing  variansi  
kosentrasi tertentu. Variasi konsentrasi Cd 
dalam larutan campuran tersebut disimulasikan 
0 ppm, 100 ppm, 500 ppm, 1000 ppm dan 
1500 ppm. Variasi konsentrasi Cd 0 ppm 
merupakan blanko yang konsentrasi terukur-
nya digunakan sebagai pembanding dalam 




Majalah Ilmiah Sriwijaya, Volume XXXI, No.18,  April 2019 ISSN 0126-4680 
 
4 | Science & Technology 
 
Analisis Data 
Kalibrasi analisis dengan SSA didapatkan 
dari persamaan regresi linier larutan standar. 
Nilai Y merupakan absorbansi larutan standar 
dan konsen-trasi standar dinyatakan sevagai 
nilai X. Absorbansi analit di alurkan terhadap 
persamaan regresi linier tersebut sehingga 
kosentrasi analit di larutan dapat diketahui 
(Christian, 1994). Perlakuan diulangi penger-
jaannya secara duplo Nilai-nilai konsentrasi 
tersebut dihitung % temu balik. Seluruh nilai 
% temu balik Co pada larutan-larutan simulasi 
diolah secara stastistik mengunakan analisis 
varian (ANOVA) tipe Rancangan Acak Leng-
kap (RAL) dengan taraf kepercayaan 95%. 
Rancangan tersebut dilakukan untuk mengeta-
hui adanya tidaknya  data yang  berbeda signi-
fikan antar perlakuan. (Hanafiah, 2004). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penentuan Konsentrasi Cd di Limbah 
Elektroplating. 
Penentuan konsentrasi Cd di larutan lim-
bah dibutuhkan untuk menentukan kemung-
kinan adanya interferensi Cd terhadap analisis 
Co. Kurva kalibrasi larutan standar Cd hingga 
1,0 ppm memberikan kuadrat koefisien kore-
lasi (R2) 0,9970. Walaupun larutan standar 
hingga 1,0 ppm masih memenuhi Hukum 
Lambert-Beer namun konsentrasi Cd di sam-
pel cukup rendah, sehingga standar 1,0 ppm 
tidak disertakan dalam perhitungan selanjut-
nya. Kurva kalibrasi larutan standar hingga 0,5 
ppm memberikan R2 yaitu 0,9930, dengan 
persamaan liniernya y = 0,260x. Persamaan 
tersebut digunakan untuk analisis konsentrasi 
Cd di limbah elektroplating. Limbah setelah 
melalui proses pengawetan secara kuantitatif 
dengan HNO3 didapatkan rata-rata konsen-
trasi Cd di limbah 0,027 ppm. Perlakuan 
dilakukan secara duplo. Menurut Kep. Men. 
Neg. L.H tahun 1995 konsentrasi Cd di limbah 
masih dibawah ambang batas baku mutu 
limbah industri elektroplating sebesar 
0,050 ppm. Gambar 1 merupakan kurva 
kalibrasi larutan standar Cd untuk menda-
patkan persamaan regresi linier. 
 
Gambar 1. Kurva kalibrasi standar Cd 
 
Studi Gangguan Cd terhadap analisis Co 
menggunakan SSA  
Konsentrasi Co yang digunakan dalam 
seluruh larutan simulasi studi interferensi  
pengaruh Cd adalah 2,0 ppm karena berada 
pada daerah linier Lambert-Beer. Pengolahan 
data secara statistik menggunakan ANOVA 
tipe rancangan acak lengkap (RAL) menun-
jukkan faktor variasi konsentrasi Cd dalam 
larutan Co tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan. Nilai F hitung masih lebih kecil 
dari F tabel pada derajat bebas galat 5 dan 
derajat bebas perlakuan 4,  yaitu didapat F 
hitung 2,50 sedangkan F tabel 7,388. Kurva 




Gambar 2.  Kurva konsentrasi Cd terha-dap % 
temu balik Co 2 ppm 
 Hal ini dapat disebabkan perbedaan 
keelektronegatifan antara Co dengan Cd tidak 
terlalu dekat. Keelektronegatifan Co dan Cd 
masing-masing adalah 1,88 dan 1,69 (Cotton, 
1998). Antara dua unsur dengan keelektro-
negatifan yang cukup berbeda kurang me-
mungkinkan pemakai-an elektron bersama 
sehingga lebih terhindar dari pembentukan 
senyawa refraktori yang sering menimbulkan 
interferensi penurunan % temu balik pada 
analisis SSA. Adapun data pada gambar 2 
yang menunjukkan kecenderungan ke-naikan 
% temu balik Co dengan bertam-bahnya 
konsentrasi Cd belum terbukti berbeda 
signifikan secara statistik. Kenaikan absor-
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bansi Co 2 ppm dengan meningkatnya konsen-
trasi simulasi Cd kemungkinan dise-babkan 
oleh potensial reduksi Co menjadi atom Co 
dalam valensi keadaan dasar lebih besar 
dibanding potensial reduaksi Cd se-hingga 
proses pengatoman Co baik (Christian, 1994). 
Naiknya absorbansi dalam analisis logam juga 
telah dilaporkan oleh Trisunaryati (2002) 
dimana absorbansi Pala-dium (Pd) pada daerah 
liniernya meningkat signifikan pada taraf 
kepercayaan 95% dengan bertambahnya 
konsentrasi Ni hingga 20 ppm. Begitu pula 
absorbansi Pd meningkat dengan bertam-
bahnya konsentrasi Al dan Si. McCleskey 
(2003) melaporkan % temu balik Arsen (As) 
meningkat menjadi 106 % dengan adanya 
kromium 1000 ppm. Kemudian terdapat 
selisih % temu balik As sebesar  5 % de-ngan 
adanya larutan simulasi Cd 1000 ppm. 
 
KESIMPULAN 
Perlakuan dan pengolahan data pada 
penelitian ini memberikan kesimpulan : 
1. Variasi konsentrasi Cd hingga 1.500 ppm 
dalam larutan Co 2,0 ppm tidak meng-
interferensi dengan signifikan pembacaan 
konsentrasi Co secara SSA berdasarkan 
pengolahan statistik  ANOVA tipe rancang-
an acak lengkap (RAL) dengan taraf 
kepercayaan 95 %. 
2. Limbah industri pelapisan logam mengan-
dung Co 0,030 ppm dan Cd 0,027 ppm 
sehingga keberadaan Cd di limbah tersebut 
tidak mengganggu analisis Co secara SSA. 
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